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一、采购清单及技术要求
	采购
品目
	采购数量
	详细参数及性能要求
	备 注

	



冷链监控
	 




2套            
	一、基本要求
冷链监控能够网络连接，24小时实时监控血液储存冰箱的温度，达警报温度上下限时及时报警。
2、 性能及参数要求
1.1、 采用物联技术，支持4G网络，数据达到秒级上传监测系统，以确保预警的及时。
1.2、 采用高精度传感器，采集与数据传输一体化设计，可以随时布署在不同区域。
1.3、 设备工作温度范围：-20～70℃，工作湿度范围：0～90%RH。
1.4、 ★温湿度测量范围：标配环境温湿度传感器，传感器数量1个，监测范围：0～45℃，10%～75%RH。
1.5、 采集传感器测量范围：
-40℃～+100℃。
1.6、★采集传感器测量精度：
±0.2℃ (0～65℃)。
提供有效期内的校准报告，并加盖厂商公章。
1.7、 采用≤1.5英寸OLED显示屏。可轮播显示全部温度数据。
1.8、 ★屏幕显示至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、4G信号质量、电池电量、报警开关状态、监控对象温度上下限（TR）、监控对象湿度上下限（HR）、外部电源连接状态、硬件版本号、固件版本号、终端IMEI码、服务器IP地址和端口号、设备序列号（SN）、取样周期（SP）、上报周期（RP）、缓存记录条数（CACHE）、通道指示等信息。
1.9、 存储容量：内置大容量Flash存储芯片，储存数据≥80000组；
1.10、 使用自弹式标准SIM卡卡座。方便SIM卡更换。支持更换运营商。
1.11、 本地数据实时传输至云平台，当通讯断开连接支持断点记录，待通讯恢复后自动断点补传数据。
1.12、 按键：实体按键，方便快捷。短按可支持界面跳转，长按可开/关机。经过用户许可，参数可通过平台下发指令进行远程设置(加强权限控制)。
1.13、 配备LED指示灯，分别指示不同状态。终端内置一颗LED红绿双色灯。绿灯为通讯指示灯。红灯为终端运行指示灯。
1.14、 采集频率：采集上传频率10S~24h可调；
1.15、 供电电源：高容量可充电锂电池+充电电源接口；采用≥1200mAH可充电锂电池供电，寿命≥3年。断电仍可持续工作≥24h。
1.16、 报警具备温度超标报警、湿度超标报警、电源断开报警；
1.17、 报警方式：声光报警、短信报警、微信推送、电话报警；
1.18、 防护外壳为抗腐蚀材料,每个模块均有唯一编码。
[bookmark: _GoBack]1.19、 远程监测设备运行，高级加密标准算法，防窃听，防篡改。
三、要求提供的证明材料包括：
1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；
2、产品白皮书（中文版）；
3、产品使用说明书（中文版）；
4、产品检测报告；
5、产品注册证 ； 
6、其它证明材料；
以上六种，需加盖制造厂家或者中国总代理的公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。
四、质保期≥3年，终身维护。如设备涉及耗材，请分别报价；
	
        



 注：
1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；★项必需全部响应，非★项负偏离≤2项，否则按无效标处理；

2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；
3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。
二、商务要求
         
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市屯溪区

	2
	供货完成时限的期限
	签订合同后 30个日历天内安装完成并验收合格

	3
	货物包装运输要求
	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担

	4
	货物质保期
	≧3年

	5
	货物售后服务
	1、在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；
2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

	6
	验收
	验收合格

	7
	付款
	付款人：黄山市中医医院
付款方式：货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，付至合同金额的 100％； 中标后签订合同前，需将中标金额的 2.5％作为履约保证金汇入医院指定账户，质保期满后无质量问题一次性退还，不计利息

	8
	履约保证金
	无



